
 

De wetenschappelijke onderbouwing van de NightWatch november 2025 

Auteur: Laura M’Rabet (MT lid Kennis & Innovatie EpilepsieNL) Richard Lazeron 
(neuroloog Kempenhaeghe, penvoerder Richtlijn Epilepsie module Aanvalsdetectie van 
de Nederlandse Vereniging voor Neurologie), Roland Thijs (neuroloog SEIN), Frans 
Leijten (neuroloog UMC Utrecht) 

De NightWatch is een in Nederland ontwikkeld hulpmiddel voor het detecteren van 
nachtelijke epileptische aanvallen (aanvalsdetectie). Het Nederlands Teleconsortium heeft 
de betrouwbaarheid van de NightWatch in meerdere trials onderzocht. Met deze trials 
voldoet de NightWatch naar onze mening aan de kaders van de Stand Wetenschap en 
Praktijk (StWP) die gehanteerd worden voor vergoeding in het basispakket. Dit document 
geeft aan voor wie aanvalsdetectie noodzakelijke zorg is, waarom NightWatch als 
hulpmiddel hiervoor geschikt is, en belicht de kosten en baten van implementatie.  

Moeilijk behandelbare epilepsie en SUDEP 

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen met diagnose epilepsie. Een derde daarvan, 
zo’n 60.000, krijgen hun aanvallen niet onder controle met medicatie. Deze mensen en hun 
familie moeten het leven zo inrichten dat de kans op ongelukken als gevolg van een 
aanval zo klein mogelijk is.  

Vooral mensen met tonisch-clonische aanvallen (TCs) hebben grote kans op 
verwondingen of complicaties als gevolg van een aanval: deze aanvallen kunnen leiden 
tot bewustzijnsverlies, val en schokken. Elk jaar ondervindt één op de vier patiënten (25%) 
met deze aanvallen ten minste één ernstige verwonding of complicatie die verband houdt 
met de aanvallen, met invaliditeit, ziekenhuisopname, chirurgische ingreep of zelfs 
overlijden als gevolg[1].  

Patiënten met TCs lopen het grootste risico om te overlijden aan SUDEP.  Dit betreft het 
plotseling en onverwacht overlijden van een patiënt meestal kort na een aanval in de 
slaap. Dit betreft vaak jong volwassenen. De kans dat iemand overlijdt aan SUDEP loopt op 
van <1 op de 1000 per jaar (mensen die met epilepsie die hun aanvallen onder controle 
hebben), tot 1 op 100 voor de mensen met ernstige, moeilijk behandelbare epilepsie. In 
Nederland wordt er geschat dat er jaarlijks 150 mensen aan SUDEP overlijden [2]. Iemand 
met een leven lang moeilijk behandelbare epilepsie heeft gemiddeld 37% kans voortijdig 
te overlijden aan SUDEP [3]. Hoe vaker iemand aanvallen heeft, hoe groter de kans op 
SUDEP. Het risico op SUDEP is 27 keer hoger bij patiënten die in het voorgaande jaar een TC 
hadden gehad dan patiënten die dat niet hadden[4].  

 

Tijdige interventie 



Het is wenselijk dat er tijdens of binnen enkele minuten na een tonisch-clonische aanval 
iemand aanwezig is die hulp kan bieden om de risico’s voor de patiënt te minimaliseren. 
Tijdens de aanval moet letsel worden voorkomen. Na de aanval moet de patiënt in 
stabiele zijligging worden gelegd om het risico op verstikking en aspiratie te verminderen. 
De meeste TCs houden spontaan op, maar noodmedicatie kan gegeven worden zodat de 
aanval beperkt wordt. Voor aanvallen die niet stoppen binnen het tijdsbestek van vijf 
minuten, moet een ambulance moet worden gebeld volgens wereldwijde richtlijnen, 
omdat een dergelijk lange TC vaak overgaat in een levensbedreigende status epilepticus.  

In de thuissituatie is adequaat toezicht op iemand met epilepsie moeilijk te realiseren, 
vooral in de nacht. Zonder hulpmiddel blijkt dat meer dan 86% van de nachtelijke 
aanvallen worden gemist of niet worden gerapporteerd en 42% van alle TCs, overdag en ‘s 
nachts worden gemist [5].  Onderzoek wijst uit dat mensen met een nachtelijke TC in het 
voorafgaande jaar en die alleen op een kamer slapen, een 6 tot 7 keer hoger SUDEP risico 
hebben [4, 6]. Wanneer de persoon alleen woont en tenminste een nachtelijk TC heeft 
gehad in het voorafgaande jaar is het risico op SUDEP 350 keer hoger [7]. Ook is 
vastgesteld dat de kans op SUDEP 3 keer kleiner is in instellingen waar monitoring wordt 
ingezet (uitluisteren, camera’s, aanvalsdetectie) [8]. SUDEP is dus een reëel, maar 
grotendeels vermijdbaar risico voor mensen met nachtelijke TCs. Bewustzijn van risico’s en 
de onvoorspelbaarheid wanneer een nachtelijke aanval plaats zal vinden, geven veel 
onzekerheid bij patiënten en is een bron van stress bij verzorgenden, partners en 
ouders[9].  

Aanvalsdetectie 

De ILAE (International League Against Epilepsy) en de IFCN (International Federation of 
Clinical  Neurophysiology) onderstrepen de noodzaak voor geautomatiseerde 
aanvalsdetectie om het morbiditeits- en mortaliteitsrisico voor mensen met epilepsie te 
verminderen[8]. 

De ILAE beveelt aanvalsdetectie apparatuur met voldoende wetenschappelijke validatie 
aan bij patiënten met TCs die alleen slapen, en waarbij een alarm aan een verzorger een 
tijdige interventie mogelijk maakt.  

Onder gevalideerde aanvalsdetectie apparatuur worden systemen verstaan die in een 
Fase 3 studie zijn gevalideerd op ten minste 30 aanvallen bij ten minste 20 patiënten, 
vastgesteld door experts op basis van video, of video/EEG[10].   

De 2023 Richtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) komt tot 
een vergelijkbare conclusie, namelijk dat gevalideerde aanvalsdetectie apparaten meer 
veiligheid kunnen brengen voor mensen met epilepsie. Het wordt specifiek aanbevolen bij 
volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar met maandelijkse nachtelijke TCs, en waarbij 
alarmen van het systeem binnen 5 minuten opgevolgd kunnen worden[11].  Er wordt ook 
benoemd dat aanvalsdetectie niet voor iedereen passend is, en bij voorkeur eerst 
uitgeprobeerd moet worden om te beoordelen of het binnen de woonsituatie past en door 
verzorgende en patiënt geaccepteerd wordt. 



Zowel ILAE als de NVN benoemen expliciet de klinische onderzoeken van NightWatch als 
voldoende validatie voor detectie van nachtelijke TCs[10,11].  

NightWatch 

NightWatch is een in Nederland ontwikkeld medisch hulpmiddel voor aanvalsdetectie, 
bestaande uit een draadloze armband die tijdens de slaap om de bovenarm gedragen 
wordt. De detectie van aanvallen vindt plaats in de armband met meerdere sensoren die 
veranderingen in hartslag en bewegingspatronen meten. NightWatch detecteert 
nachtelijke aanvallen, en waarschuwt in dat geval verzorgenden via een basisstation, 
waarna adequate hulp geboden kan worden.  

Klinische onderzoeken 

NightWatch is tussen 2017 en 2022 gevalideerd in een drietal prospectieve Fase 3 en Fase 4 
studies[12,13,14]. Volwassenen en kinderen hebben de NightWatch gedurende 1-3 
maanden iedere nacht gedragen in hun eigen leefomgeving. Alle trials werden in 
Nederland uitgevoerd en zijn daarmee representatief voor de Nederlandse zorgsysteem. 
De nauwkeurigheid van de detectie (sensitiviteit en het aantal onterechte alarmen) gold 
als primaire uitkomstmaat. Daarbij wordt is gekeken naar nauwkeurigheid en foutieve 
alarmen. Daarnaast is ook gekeken naar stressreductie bij zorgverleners en verbetering 
van levenskwaliteit. Ook is de kosteneffectiviteit onderzocht in een Health Technology 
Assessment [15].  

De belangrijkste resultaten van de internationale, peer-reviewed publicaties zijn: 

• NightWatch detecteert met hoge gevoeligheid nachtelijke zwaar verlopende 
motorische aanvallen zoals TCs. De mediane individuele gevoeligheid voor de detectie 
van TCs was 96% bij volwassenen (15-67 jaar)[12] en 100% bij kinderen(4-16 jaar)[14].  

• De mediaan van het aantal foutieve alarmen per gebruiker was ongeveer 0.04 per uur 
bij zowel volwassen als kinderen[12,14]. Het merendeel van foutieve alarmen was 
afkomstig van een klein deel (20%) van de gebruikers. 

• De NightWatch kan in de thuissituatie eenvoudig geïnstalleerd worden[12,14].  
• Al na twee maanden gebruik van de NightWatch treedt er significante vermindering 

van stress op vergeleken met de twee maanden daarvoor zonder NightWatch (mean 
total CSI score 8.0 vs. 7.1; p=0.032)[14] .  

• NightWatch is een kosteneffectieve interventie in vergelijking met standaardzorg 
zonder aanvalsdetectie apparatuur. Tijdens een interventieperiode van 2 maanden 
worden de totale maatschappelijke kosten per patiënt verlaagd van € 3238 naar € 
2463, waarbij de gezondheidszorgkosten voor kind en verzorger 91% van de totale 
kosten uitmaakten[15]. Deze kostenreductie wordt bereikt ondanks de kosten voor het 
apparaat zelf.     

Voor Wie? 

De NightWatch wordt door de NVN aanbevolen als een geschikt detectie hulpmiddel voor 
mensen met een verhoogde kans op SUDEP. Deze doelgroep omvat volwassenen en 



kinderen ouder dan 4 jaar met nachtelijke TCs ondanks gebruik van medicatie, waarbij de 
aanvallen binnen enkele minuten opgevolgd kunnen worden door een naaste[8].  In 
Nederland gaat het hierbij naar schatting om zo’n 1.500-2.000 thuiswonende kinderen, en 
ongeveer 2.000 volwassenen die niet in een zorginstelling wonen.  

Hoe implementeren in het zorgsysteem? 

In navolging van de richtlijn bespreken patiënten met verhoogd risico op SUDEP met hun 
neuroloog of aanvalsdetectie zinnig, wenselijk en haalbaar is. Daarbij wordt ook besproken 
worden of ze voor vergoeding van NightWatch als hulpmiddel in aanmerking komen. Dat 
wil zeggen bij: 

a. door neuroloog gestelde diagnose epilepsie; 
b. TCs tijdens de nacht; 
c. leeftijd 4 jaar of ouder; 
d. alarmen kunnen binnen enkele minuten opgevolgd worden door een naaste 

Als iemand voor NightWatch in aanmerking komt, dan kan deze vervolgens door de 
persoon zelf op proef worden aangevraagd bij de leverancier (LivAssured).  

NightWatch wordt vervolgens opgestuurd en kan met de handleiding zelf in gebruik 
genomen worden en 30 dagen getest worden. Vragen en technische ondersteuning 
worden door de leverancier per telefoon en email afgehandeld.  

Voor en na de proefperiode vult de persoon een vragenlijst in om te bepalen of het 
systeem inderdaad als verbetering van de veiligheid ervaren wordt. Zo niet, dan wordt het 
product door de leverancier teruggenomen. In de overige gevallen wordt de factuur door 
de zorgverzekeraar betaald.  

Op basis van gegevens van NightWatch gebruikers in Duitsland, waar het apparaat 
inmiddels breed vergoed wordt, blijkt dat een 30-dagen proefperiode voldoende is om te 
beoordelen bepalen of het systeem passend is, en dat dit in 90% van de gevallen het geval 
is.   

Kosten 

De aanschafkosten van een NightWatch systeem bedraagt eenmalig € 1800 inclusief BTW. 
Er wordt twee jaar fabrieksgarantie verstrekt. De verwachte technische levensduur bij 
normaal gebruik van een apparaat is 5 jaar. Na aanschaf is er geen onderhoud nodig en 
er zijn geen terugkerende kosten.  

De maximale budget impact voor vergoeding van NightWatch® is voor de 4.000 mensen 
uit de doelgroep waar 90% hem blijft gebruiken: 

(4.000x 0.90 x € 1800)/5= € 1,3 miljoen per jaar.  

Baten 

Inzet van de NightWatch vergroot de veiligheid voor de patiënt en zorgt voor een afname 
van stress voor verzorgers. Binnen de beschreven doelgroep van 4.000 patiënten 



overlijden er nu 5-10 personen per jaar aan SUDEP. Door brede inzet van NightWatch 
binnen deze doelgroep kan worden verwacht dat het aantal SUDEP gevallen zal dalen. 
Zonder hulpmiddel wordt 86% van alle nachtelijke aanvallen gemist of niet gerapporteerd. 
42% van alle tonisch clonische aanvallen worden niet opgemerkt [5]. Met NightWatch 
wordt het overgrote deel van de aanvallen wél gedetecteerd, waardoor er vaker tijdige 
interventie kan plaatsvinden. Daarnaast is op basis van de gepubliceerde HTA te 
verwachten dat de aanschaf van een NightWatch zich al binnen een half jaar 
terugverdient in bespaarde maatschappelijke kosten van 775 euro per gebruiker in twee 
maanden, waarvan 705 euro gezondheidszorgkosten. 

Conclusie 

De meeste nachtelijke aanvallen worden niet opgemerkt. Dit is met name gevaarlijk voor 
patiënten met nachtelijk TCs. Voor thuiswonende patiënten is NightWatch een 
betrouwbaar en gewenst hulpmiddel om ’s nachts hiervoor te alarmeren. De NightWatch 
verlaagt het risico op gemiste aanvallen en maakt tijdige interventie mogelijk. Hiermee 
worden negatieve gevolgen van aanvallen incl SUDEP en stress bij verzorgenden 
voorkomen. 

NightWatch is klinisch bewezen effectief in het detecteren van aanvallen bij volwassenen 
en kinderen vanaf 4 jaar en wordt door neurologen specifiek aanbevolen voor patiënten 
met hoge kans op SUDEP.  

Wij pleiten daarom voor het opnemen van de NightWatch als gevalideerd aanvalsdetectie 
apparaat in het basispakket.   
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